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测 试 报 告  

样品信息 

样品名称 克拉霉素 编号 W20181224-003

样品重量 \ 剂型 \ 

收样日期 2018/12/24 测试期间 2018/12/25-12/27

样品描述 类白色粉末；     

测试需求 

测试成分 有关物质 

参考标准 

参考标准 客户标准（USP41） 标样 有 

仪器信息 

测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津 LC-20AD 

 色谱条件：  

色谱柱： 月旭 Ultimate®Plus C18（4.6×250mm，5μm） 

梯度条件： 时间    4.76g/L 磷酸二氢钾（pH4.4） 乙腈 

0 70 30 

32 40 60 

34 40 60 

36 75 30 

45 75 30 

检测波长： 205nm 

柱温： 40℃ 

流速： 1.1mL/min 

进样量： 10μL 

注意事项： / 
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 流动相配置： 

流动相 A：取磷酸二氢钾 4.76g，加水 1000ml 使溶解，用 10%磷酸调 pH 至 4.4，过滤超声即

可； 

流动相 B：乙腈；按上述梯度条件测试； 

 样品溶液的配置： 

空白溶液：50%乙腈水； 

混标溶液：客户提供； 

杂质 N、E、F 单标溶液：客户提供 

供试品溶液：取克拉霉素适量，用 50%乙腈水溶解稀释成 1.5mg/ml 的溶液，摇匀即可； 

 谱图和数据 

1、 空白 

 
2、 混标溶液 
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3、 样品溶液 
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4、 杂质 N： 

 

 
 
 

5、 杂质 E： 
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6、 杂质 F： 

 

 
 
 

 

 结论 

月旭 Ultimate®Plus C18，在此色谱条件下检测此样品，可以达到分离要求。 

 
报告签字 

测试: 郭德勇                                                 日期: 2018-12-27           

审核: 吴小梅                                                 日期: 2018-12-27 


