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测 试 报 告  

样品信息 

样品名称 羊奶、核苷酸 项目编号 20231123-1108 

样品批号 / 样品性状 颗粒粉末 

收样日期 2023/12/01 测试期间 2023/12/12、12/18-19 

标样信息 

名称 规格 数量 

CMP 10 mg/瓶 1 

AMP 10 mg/瓶 1 

UMP 10 mg/瓶 1 

GMP 10 mg/瓶 1 

IMP 10 mg/瓶 1 

奶粉 50g/包 1 

实验要求 

优化 CMP 的分离，核苷酸的含量 

参考方法 

GB 5413.40-2016 

试剂信息 

试剂名称 级别 品牌 

甲醇 HPLC 级 月旭 

磷酸二氢钾 AR，99% 阿拉丁 

四丁基硫酸氢铵 98% 阿拉丁 

磷酸 AR，85.0% 泰坦 

乙酸 AR 国药 

仪器信息 

仪器厂家 仪器型号 

Agilent 1260 Infinity II 

1. 试验过程 

1.1. 色谱条件  
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1.2. 溶液配制 

1.2.1. 流动相配制 

磷酸盐缓冲液（1.40mmol/L 四丁基硫酸氢铵，0.01mol/L 磷酸二氢钾）：称取 1.360g 磷酸二

氢钾， 0.4753g 四丁基硫酸氢铵，加 1000 mL 超纯水溶解。加入 40mL 甲醇，混匀，分别加磷酸

调 pH 至 3.02（流动相 A）、3.31（流动相 B）。 

时间（min） 流动相 A（%） 流动相 B（%） 

0 100 0 

7 100 0 

8 0 100 

40 0 100 

41 100 0 

50 100 0 

1.2.2. 混标溶液配制 

分别称取核苷酸标准品 CMP、AMP、UMP、GMP 和 IMP 各 10 mg，用超纯水溶解转移至

同一个 100mL 容量瓶中，用水定容至 100mL。此标准溶液浓度为： CMP、AMP、UMP、GMP 

和 IMP 各 100μg/mL。 

1.2.3. 样品溶液配制 

称取样品 2.5 g 分别至 50 mL 离心管中，加入 20 mL 60℃热水，混匀，冷却至室温，用 10%

的乙酸调 pH 至 4.1，定容至 50 mL，8000r/min 离心 5min，过 0.22 μm 滤膜。 

色谱柱： Ultimate NCOT-C18（4.6×300 mm，5 μm） 

流动相： 磷酸盐缓冲溶液：甲醇（1000:40） 

流  速： 1 mL/min 

进样量： 10 μL 

柱  温： 25 ℃ 

检测器： 紫外检测器 

检测波长： 254 nm 

洗脱程序 梯度洗脱 

注意事项 / 
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2. 谱图和数据 

（1）混标溶液检测图谱 

 

（2）样品溶液检测图谱 
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（3）空白溶液检测图谱 

 

 

3. 结论 

使用 Ultimate NCOT-C18（4.6×300 mm，5 μm）色谱柱在此色谱条件下，样品溶液中 CMP、

AMP、UMP、GMP 和 IMP 峰都能分离开。 

CMP 含量为 111.92 μg/g 奶粉、AMP 含量为 81.73 μg/g 奶粉、UMP 含量为 181.9 μg/g 奶粉、

GMP 含量为 46.72 μg/g 奶粉、IMP 含量为 17.72 μg/g 奶粉 。 

报告人：Zoey 

审核人：Tim 

日  期：2023/12/22 


