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分离纯化报告  

样品信息 

样品名称 糖 项目编号 20231227-1238 

样品性状 褐色颗粒 样品重量 110mg 

收样日期 2023/12/29 测试期间 2024/01/11~2024/01/19 

目标物信息 

 

图 1 客户分析谱图 

目标物保留时间 

14.882、18.776、

21.945、24.671、

26.995min 

面积归一化含量 / 

实验要求 

筛选合适的色谱柱分离所需目标峰 

试剂信息 

试剂名称 级别 供应商 

乙腈 HPLC 月旭科技 

水 二级 月旭科技 

仪器信息 

仪器名称 仪器型号 仪器厂家 

高效液相色谱仪 月旭 Wisys5000 月旭科技 

制备型高效液相色谱仪 月旭 Sail000 月旭科技 

1. 试验过程 

1.1. 方法重现 

流动相配置： 

流动相 A：纯水过滤至试剂瓶，超声脱气即可。 
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流动相 B：色谱级乙腈过滤至试剂瓶，超声脱气即可。 

样品配置： 

样品溶液：12mg 溶于 0.5mL 纯水，加入 0.5mL 乙腈稀释。按照以下色谱分析方法进行分析： 

仪器 月旭 Wisys5000 

色谱柱 Ultimate SIO2（4.6×250mm,5μm） 

流动相 A 纯水 

流动相 B 色谱级乙腈 

流速 1mL/min 

进样量 20μl 

柱温 30℃ 

ELSD 温度：75℃，滤波：2s，增益：动态；气压：3.5bar 

梯度洗脱程序 

时间（min） 流动相 A（%） 流动相 B（%） 

0 12 88 

1 12 88 

5 22 78 

22 35 65 

30 12 88 

40 12 88 

分析图谱如图 2 所示： 
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图 2  方法重现图谱 

结论：通过与图 1 进行比较，可以重现客户图谱，但在 RT20min 多峰。 

1.2. 分离纯化过程 

1.2.1. 样品制备 

仪器 月旭 Sail1000 

色谱柱 Ultimate SIO2(21.2*250mm，10μm) 

流动相 水：乙腈 

流速 20mL/min 

进样量 7mg 

柱温 / 

ELSD 温度：75℃，滤波：1s，增益：动态；气压：3.5bar 

梯度洗脱程序 

时间（min） 流动相 A（%） 流动相 B（%） 

0 12 88 

5 22 78 

22 35 65 

30 35 65 
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31 12 88 

40 12 88 

制备图谱如下图 3 所示: 

 

图 3  样品制备图谱 

结论：通过与图 2 进行比较，证明可进行放大制备。 

2. 结论 

使用月旭 Ultimate SIO2在此色谱条件下进行制备，可以分离所需目标峰，制备结果满足客户要求。 

报告人：Queena 

审核人：Jim 

日  期： 2024/01/19 


