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测 试 报 告  

样品信息 

样品名称 硫代硫酸钠注射液 样品性状 粉末 

收样日期 2025/02/11 测试期间 2025/02/11-2025/02/12 

测试成分及结构式 

 

实验要求 

进亚硫酸钠对照品，验证色谱柱在硫代硫酸钠位置是否会有峰产生 

参考方法 

客户 

试剂信息 

试剂名称 级别 品牌 

四丁基硫酸氢铵 AR damas-beta 

磷酸氢二钠 AR 阿拉丁 

氢氧化钾 AR 阿拉丁 

甲醇 HPLC 月旭科技 

仪器信息 

测试仪器 仪器型号 

高效液相色谱仪 Agilent1260 

 

1. 试验过程 

1.1. 色谱条件  

色谱柱： Xtimate C18（4.6×250mm,5μm） 

流动相： 
四丁基硫酸氢铵-磷酸氢二钠溶液（2.5mM 四丁基硫酸氢铵+5mM 磷酸氢二

钠，1MNaOH 调节 pH=8.5）：甲醇=78：22 

流  速： 1mL/min 
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1.2. 溶液配制 

1.2.1. 客户流动相配制 

2.5mM 四丁基硫酸氢铵-5mM 磷酸氢二钠溶液：称取 0.85g 四丁基硫酸氢铵和 0.71g 磷酸氢二

钠溶于 1000mL 纯水，1MNaOH 溶液调节 pH=8.5 混匀，过滤至试剂瓶，超声脱气即可。 

流动相：2.5mM 四丁基硫酸氢铵-5mM 磷酸氢二钠溶液：甲醇=78：22。 

1.2.2. 样品溶液 1：3μg/mL 亚硫酸钠溶于流动相。 

样品溶液 2：0.5mg/mL 亚硫酸钠溶于流动相 

空白溶液：流动相（2.5mM 四丁基硫酸氢铵-5mM 磷酸氢二钠溶液：甲醇=78：22） 

2. 谱图和数据 

（1）客户色谱柱（SN：60240500269；LN：4101.48）检测图谱 

 

图 1  3μg/mL 样品溶液及空白对照图 

进样量： 20μl 

柱  温： 38℃ 

检测器： DAD 

检测波长： 214nm 

注意事项： / 
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图 2  0.5mg/mL 样品溶液检测图 

（2）实验室色谱柱（SN：60240200220；LN：4101.48）检测图谱 

 

图 3  3μg/mL 样品溶液及空白对照图 
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图 4  0.5mg/mL 样品溶液检测图 

3. 结论 

使用月旭 Xtimate® C18（4.6×250mm,5μm），客户色谱柱和实验室色谱柱分析亚硫酸钠对照

品，在客户色谱条件下，均未产生多峰。 


